
连翘药材（中国药典 2025）

检测时间 未知

柱子参数 CE553-C18-TH

流 速

柱 温

进样体积

1mL/min

25℃

10μL

流 动 相 流动相 A:甲醇

流动相 B：水

Time A% B%

0 10 90

10 25 75

40 40 60

60 60 40

80 60 40

检 测 器 UV@235nm

测 试 物

实验要求

连翘苷，连翘酯素

连翘苷，连翘酯素分离度大于 1.5

理论板数按连翘酯苷 A峰计算应不低于 4000

样品浓度 未知

备 注 /



对照图谱

供试图谱



连翘苷化学结构式

连翘酯素化学结构式


